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Berechnungsgrundlagen

Mikroorganismus LD90 [mJ/cm?] Quelle
Acinetobacter baumannii 1.800 Rastogi 2007
Coronavirus 0.655 Walker 2007
Clostridium difficile 5.400 Kowalski 2011
Enterococcus faecium 4.600 Martiny 1988
Influenza A 1.940 Kowalski 2001
Staphylococcus aureus 2.000 Nakamura 1987

Die Berechnungen wurden bei einer Restleistung (EOL) von 70% durchgefiihrt.
Berechnung bei einem Durchsatz von 250 m3/h

Volumenstrom in Abhadngigkeit des Zielkeims und des Entkeimungsresultates

A.baumannii Coronavirus C. difficile E. faecium Influenza S. aureus

logl 625 m3/h 1770 m3/h 210 m3/h 245 m3/h 580 m3/h 560 m3/h

log2 300 m3/h 860 m3/h 100 m3/h 120 m3/h 280m3/h 270 m3/h
log3 200 m3/h 570 m3/h 65 m3/h 80 m3/h 185 m3/h 180 m3/h
logd 150 m3/h 420 m3/h 50 m3/h 60 m3/h 140 m3/h 135 m3/h
log5 125 m3/h 350 m3/h 40 m3/h 50 m3/h 115 m3/h 110 m3/h

Effizienz > 99.64% > 99.999% > 84.80% > 89.04% >99.47% >99.38%

Wichtig: Die Auslegung beruht auf theoretische Ansatze und Berechnungen. Werte und Resultate
konnen durch Einfluss von Umweltbedingungen und Verschleisserscheinungen variieren.
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